
 

 

 

Prot. N. 1134/D.A.       Cefalù, lì 21/06/2010 
 

                                                                                  Spett.le  

        ________________________ 

        ________________________ 

        ________________________  
 

OGGETTO: Procedura in economia per l’acquisto di n. 1 ecografo multidisciplinare di ultima 

generazione per l’U.O. di Radiologia. Rettifica. 
 

Con riferimento alla procedura in economia prot. 1125/D.A. del 21/06/2010 si rettificano le 

caratteristiche tecniche relative alla sonda vaginale componente il sistema, erroneamente descritta da 

9 a 13 mhz (pag. 1 del Capitolato Tecnico di gara), come di seguito: 

 

“-N. 1 Endocavitaria vaginale multifrequenza almeno da 3 a 9 MHz”  
 

Distinti saluti. 

 

                                                                                    

    Il Responsabile Unico del Procedimento                             Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti 

          Dott. Antonio Luca Salemi                                                         D.ssa Leonarda Sausa 

 
 


