
 
 
 
 
Prot. N.  310/D.A.       Cefalù, lì 03/10/2012 
 
 
 
 

                                                                                  Spett.le  
        ________________________ 
        ________________________  
        

OGGETTO: Procedura in economia per l’attivazione della fornitura di dispositivi in n. 32 lotti per 
le varie UU.OO. della Fondazione. Lettera d’invito. N. gara: 4492307. Chiarimenti. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, prot. 870/D.A. del 18/09/2012, a seguito di alcune 
richieste di chiarimento pervenute, si specifica quanto segue: 
 
Lotto 3: "Circuito per anestesia senza raccogli condensa" deve essere sterile ed imbustato 
singolarmente;  
  
Lotto 16: Raccordo biconico universale bilaterale  deve essere sterile ed imbustato singolarmente; 
  
Lotto 17: "Serbatoio da 100 ml tipo jackson-pratt" deve essere comprensivo dei cateteri di 
drenaggio; 
  
Lotto 25: "Drenaggio penrose ch 19" i drenggi devono essere piatti e larghi 19 mm (prodotto 
attualmente in uso kendall argyle-tyco ref. 8888-515601); 
 

 
Distinti Saluti 
 

                                                                                
                         Il Responsabile Unico del Procedimento                              
                            Dott. Antonio Luca Salemi                                                          

 


