
Oggetto:  CONDIZIONI  DI  FORNITURA  ED  ASSISTENZA  TECNICA per  la  fornitura  in
comodato d’uso/Service di apparecchiature elettromedicali/Laboratorio Analisi 

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere la qualità ed il funzionamento di tutte le apparecchiatura
installate compresi gli elementi accessori per tutta la durata della fornitura decorrenti dalla data
della firma del verbale di collaudo, senza alcun onere da parte della Fondazione.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica atta ad assicurare la piena
funzionalità, efficienza e sicurezza dei sistemi installati.
Gli interventi di assistenza tecnica ordinari dovranno essere effettuati in modo da non intralciare le
normali attività cliniche.
Alla fine di ogni controllo o intervento di manutenzione, la ditta aggiudicataria farà pervenire copia
dei report delle verifiche e degli interventi effettuati riportando negli  stessi, in modo specifico e
dettagliato tutte le informazioni tecniche necessarie: inventari, matricole, operazioni manutentive
effettuate  (calibrazioni,  controlli  funzionali,  sostituzione  parti  di  ricambio,  ecc.)  e  le  eventuali
problematiche  non  risolte.  Inoltre  dovrà  essere  specificatamente  indicato  l’esito  dell’attività
manutentiva. 

1) Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica
a. Si  considerano  comprese  nella  fornitura  tutte  le  attività  di

manutenzione:  manutenzione  correttiva,  manutenzione
preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli
di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il
corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature

b. Si  considerano  comprese  nella  fornitura  tutte  le  parti  di
ricambio senza esclusione alcuna

c. Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta
fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati
alla  manutenzione  dell’apparecchiature,  senza  esclusione
alcuna. 

REQUISITO MINIMO

2) Tempo di risoluzione di problemi (guasto/fermo macchina):  n. 2
giornate  lavorative  dalla  chiamata  (ripristino  funzionalità
strumentazione).

REQUISITO MINIMO

3) Almeno  N°  4  giorni  di  training  al  personale  utilizzatore  e  al
personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare
secondo le esigenze della Fondazione e da ripetere, su specifica
richiesta della Fondazione.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  presentare,  il  dettagliato  del  piano  di
formazione del personale interno alla Fondazione (medici, infermieri, e
tecnici)

REQUISITO MINIMO

4) Si  richiede  un’assistenza  tecnica  con  personale  stabilmente
presenti in zona (SICILIA)

Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del
personale  e  dislocazione  sul  territorio  nazionale  e  soprattutto
regionale (Sicilia)

REQUISITO MINIMO

5) Tutte le manutenzioni preventive periodiche annuali e, comunque,
tutte  quelle  previste  dal  costruttore  (specificare  il  numero  di
manutenzioni  preventive/anno  previste  dal  costruttore  per  ogni
tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta);

REQUISITO MINIMO
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6) Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti
quelli  previsti  dal  costruttore  (specificare  il  numero  di  controlli
funzionali/controlli  di  qualità,  annui,  previsti  dal  costruttore  per
ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta);

REQUISITO MINIMO

7) Almeno  n.  1  verifica  di  sicurezza  elettrica/biennale  (se  il
dispositivo  rientra  nella  categoria  di  apparecchiatura
elettromedicale/apparecchiatura  da  laboratorio  o  parte  di  un
sistema elettromedicale/sistema da laboratorio)

REQUISITO MINIMO

8) La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere
al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività
periodiche  (manutenzione  preventiva,  verifiche  di  sicurezza,
controlli  di  qualità,  ecc,).  Tale  programmazione,  dopo  regolare
accettazione da parte della  Fondazione,  dovrà essere garantita
dalla ditta stessa.

REQUISITO MINIMO

INSTALLAZIONE E “COLLAUDO”

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le
verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le “prove particolari” (eventualmente mediante l’utilizzo
di strumentazione e/o analizzatori), così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle
normative vigenti  e  dalle  associazioni  di  settore.  La documentazione prodotta a seguito di  tali
attività,  attestante  il  corretto  e  sicuro  funzionamento  dell’apparecchiatura,  dovrà  essere
consegnata alla Fondazione.

Sono  a  carico  della  ditta  fornitrice  tutte  le  attività  e  materiale  necessario  per  l’installazione,
necessaria per il corretto e sicuro funzionamento dell’intero sistema.

Si considera parte integrante delle operazioni di collaudo la necessaria formazione al personale
utilizzatore,  nonché  la  consegna  del  manuale  utente  in  italiano,  sia  in  formato  cartaceo  che
elettronico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Elenco  sintetico  di  tutta  la  fornitura  apparecchiature/strumentazione/dispositivi,  software
ecc. raggruppate per tipologia

2. Schede  tecniche  dettagliate  di  ogni  singola  apparecchiatura/strumentazione/dispositivo,
software,  offerto che descrivano dettagliatamente le caratteristiche tecniche ,  incluso gli
schemi  di  disposizione  e  di  installazione  delle  apparecchiature  con  indicate  tutte  le
informazioni  tecniche  (alimentazione,  potenze,  tipologia  di  connessione  elettrica,  pesi,
ingombri, ecc.) necessarie ad una corretta installazione

3. Schede tecniche di  sterilizzazione/disinfezione/sanificazione di  eventuale strumentazione
offerta, incluso eventuali componenti/accessori, che necessita di tali trattamento

4. Programma  di  addestramento  e  formazione  e  relativa  tempistica  comprendente  il
programma degli interventi di formazione per tutte le categorie di personale coinvolto nelle
varie fasi delle attività. 

5. Tutte le apparecchiature (inclusi eventuali software) devono assolutamente rispondere in
ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l’uso a cui
destinate (es.: marcatura CE, rispondenza a specifiche norme tecniche, ecc.) - Allegare
certificazioni.
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