
 

CAPITOLATO TECNICO DI GARA  

CANNULE PER ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto della fornitura di presidi medico- chirurgici (Cannula per 

aspirazione ed irrigazione con caratteristiche di cui al successivo art. 2. 

    

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
I presidi dovranno avere le seguenti caratteristiche e quantità, indicando nella “Scheda di presentazione 

dell’offerta tecnica” (Allegato 2) eventuali informazioni di seguito richieste: 

 

Q.tà Descrizione Caratteristiche 

N.1.000 

pezzi 

Cannula per aspirazione ed irrigazione � Impugnatura ergonomia con pulsanti per 

l’aspirazione e l’irrigazione a tenuta e con 

efficiente sistema di rilascio 

� Cannula da 5 mm, lunghezza non inferiore a 35 

mm, in fibra di carbonio con punta traumatica 

munita di fori multipli anticollabimento 

� Possibilità di irrigazione sia a caduta che a 

pressione, sia con pompa 

� Sistema di monitoraggio a connessione 

obbligato, a prova di errore 

� Il materiale deve essere latex free e monouso 

 

 

I presidi offerti devono possedere la marcatura CE, in particolare devono assolutamente rispondere in 

ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l’uso a cui destinata. 

 

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DI GARA 
L’importo presunto di gara  è di €. 45.000,00 + IVA 20%  

 

ART. 4 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
La fornitura sistemi sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 (Qualità: punti 60; Prezzo: punti 40). 

 

 

ART. 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 
A)Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecniche              Punti 60,00 

B)Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo                         Punti 40,00 

C) Valutazione Finale (A+B). 

 

 

 



 

A) VALUTAZIONE TECNICO-FUNZIONALE (QUALITA’): MAX PUNTI 60 
La commissione tecnica di gara, incaricata della valutazione tecnica dell’offerta presentata, valuterà la 

presenza dei requisiti minimi dei presidi medico chirurgici, di seguito riportati, ed attribuirà il 

punteggio secondo i criteri di seguito riportati ed in base a quanto descritto dalla ditta partecipante 

nella scheda di presentazione dell’offerta tecnica: 

 

 

Per ogni oggetto della valutazione il punteggio relativo ai requisiti tecnici verrà così suddiviso: 

 

 

 PUNTEGGI MASSIMI 

EFFICACIA ED EFFICIENZA DI ASPIRAZIONE ED 

IRRIGAZIONE E RIDOTTA O NULLA SUZIONE DEI VISCERI 
15 PUNTI 

FUNZIONALITA’ DEI PULSANTI DEDICATI 

ALL’ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE 
15 PUNTI 

ERGONOMICITA’ DELL’IMPUGNATURA RISPONDENTE 

ALLE ESIGENZE DEGLI UTILIZZATORI 

15 PUNTI 

MALLEABILITA’ DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE DEI 

TUBI DI ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE 

15 PUNTI 

 
La valutazione tecnica sarà effettuata da una Commissione interna. 

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencati nelle 

precedenti tabelle, un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al 

secondo decimale eventuali punteggi frazionali.  

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni 

oggetto della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli 

componenti. 

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell’offerta, la 

Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati 

sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 

Le valutazioni tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di 

gara sono insindacabili.  

Le offerte per le quali la Commissione Tecnica di gara abbia attribuito un punteggio complessivo 

(Bq) inferiore a 30,00 (TRENTA) punti su un massimo di 60,00 (SESSANTA), per le caratteristiche 

di cui sopra, saranno escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi della 

valutazione dell’offerta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

All’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecniche sarà attribuito 

l’intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi 

linearmente decrescenti secondo la formula seguente: 

 

Aq = Bq/Cq*60               Dove: 

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all’offerta valutata; 

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell’offerta valutata; 

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell’offerta più vantaggiosa; 

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 

 

B) VALUTAZIONE ECONOMICA: MAX PUNTI 40 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di gara con riferimento al prezzo complessivo 

offerto, al netto dell’IVA di legge. All’offerta che ha presentato il prezzo complessivo più basso, sarà 

attribuito l’intero punteggio disponibile per il prezzo (punti 40,00) mentre alle altre saranno attribuiti 

punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente: 

 

Ap = Cp/Bp*40             Dove: 

Ap = Punteggio da assegnare all’offerta valutata 

Bp = Prezzo dell’offerta valutata 

Cp = Prezzo dell’offerta più bassa 

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale 

 

C) VALUTAZIONE FINALE 
La fornitura dei presidi medico chirurgici sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più 

alto. Derivante dalla somma aritmetica del punteggio di qualità Aq  e del punteggio per l’offerta 

economica Ap. 

In caso di parità prevarrà l’offerta con il punteggio di qualità superiore. 

 

ART. 6 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 
I pagamenti verranno effettuati a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura 

 

 


